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根据医院业务发展需要，拟釆购低频电子脉冲/红外治疗仪等医

疗设备,现对此批设备项目进行市场调研。

1. 免费提供操作、维护、维修培训。

2. 保修期： 3 年以上。

3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。

4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。

5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要求

将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应

商承担。

6. 乙方应按照甲方规定的验收流程要求与甲方工程师联系并预约安

装验收时间，经甲方工程师确认后才能把货物送到甲方指定地点

进行安装，并按要求填写设备验收单。没有提前预约，或者不通

知甲方工程师而直接送货到现场的，不予验收。

序号 项目名称 主要功能或目标 需满足的要求 数量
总预算

（万元）
备注

1
低频电子

脉冲/红外

治疗仪

针对各种急、慢性乳

腺疾病，急性乳腺炎能达

到消炎、消肿、止痛、疏

通的疗效。慢性乳腺问题

能达到止痛、消炎、消肿

、疏通、散结的功效。

1、仪器需配备电极片、探头、LED
灯。

2、消炎、消肿、止痛、疏通效果强

；

3、能实行灌注治疗。

1 40
二

次

2
呼出气体

分析仪
用于检测呼出气体浓

度

用于检测消化代谢气体中的氢气、

甲烷、一氧化氮、硫化氢等多气体浓度

，支持离线检测跟在线检测，从而无创

、便捷、精准地诊断菌群失衡、肠道炎

症、小肠细菌过度生长（SIBO）、口盲

传输时间（OCTT）、乳糖不耐受（LNP
）、胰腺外分泌功能（PEF）等

1 30
二

次
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7. 免费质保期内，乙方免费提供每年2次以上维护保养服务，每次

维护保养前需书面通知甲方设备工程师，要在甲方设备科工程师

见证下进行，并出具维护保养报告。维护保养内容包括但不限于：

1 外观检查：

A、检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松

动及错位；

B、插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不

良，电源线有无老化；

C、散热排风是否正常；

D、各种接地的连接和管道的连接是否良好。

2 清洁保养：

A、对仪器表面与内部电气部分，机械部分进

行清洁；

B、清洗过滤网及有关管道；

C、对仪器有关插头插座进行清洁；

D、防止接触不良；

E、对必要的机械部分进行加油润滑。

3
检查易损件

及附件：

A、检查易损件是否正常；

B、附件是否完整。

4
功能检查
（校准和调
试）：

A、开机检查各指示灯、按键、各功能，参数
是否符合要求，校准和调试是否达到正常。

5 安全检查：

A、电气安全检查，检查各种引线，插头，连
接器等有无破损，地线是否牢靠，接地电阻和
漏电电流是否在允许限度内；
B、机械检查：检查机架是否牢固，机械运转

是否正常；

C、各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。
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